Geloso - Oscillofono mod. G 299 


GENERATORE BF A 3 DIVERSE FREQUENZE FISSE PER ESERCITAZIONI 
TELEGRAFICHE AUDITIVE E PER USI DI LABORATORIO 



cui e posslblle ottenere la potenza acustlca 
vola finale. 


Pure ossendo state particolarmente studlato per le 
esercltazlonl dl trasmissionc telegrafica e della re- 
latlva rlcezlone audltiva. questo apparecchlo genera- 
torc di BP a tre frequenze flsse commutablli pub es- 
sere usato In moltl altrl casl nel quail occorra un 
segnale di BP a nota fissa dl non grande preclsione. 
fino ad una potenza massima dl 4,5 W. 

Un commutatorc a tre poslzlonl consente dl otte¬ 
nere, mediante l’inserzione dl tre diversl valori ca- 
pacltlvl, tre diverse frequenze flsse. 800 . 1000 e 1200 
Hz. con una notevole coslanza dl frequenza. 

11 ilvello del segnale dl uscita, e clob del volume dl 
suono. 6 regolablle mediante un potenzlometro, per 
desiderata, fino alia massima erogablle dalla val- 


II tasto b Inserlblle nel clrculto catodlco della prlma sezlone trlodlca della 12AU7: esso con¬ 
sente I emlssione del segnale senza 11 noto dlsturbo del < click » di manlpolazione 
II segnale di uscita pub 


derlvato da due distint! circultl 
aventi rispettivamentc un’impe- 
denza dl 3,2 e dl 500 ohm. Questl 
due different! valori d’lmpedenza 
d'uscita consentono l’uso dl uno 
o piu altoparlanti o di una o plb 
cuffie. 

L’alimentazione b con tenslone 
alter nata adattabile mediante 
cambio tensioni. 

In unione all apparecchio vengo- 
no fornite tutte le lstruzlonl per 
l'uso raigllore dl esso. sla In ri- 
ferimento alle esercitazionl au¬ 
ditive, sia per 1 diversi impleghi 
di laboratorio. 



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 


Fr*qu.n«. generate. 800 • 1000 - 1200 Hz ± 3 % 

ValroU.12AU7 - 6AQ5 - raddrizzatore al selenio B250/C100 

Potcnia BF mawlma.4.5 W (dlstoreicno 8 %) 

Attaccbl: por tasto dl manipulation© - p©r uscita BF: 3.2 ohm 9 500 ohm - cordon* per laltacco alia reie 
d climentazione. 


Alimentation# . . . . . 
Dlmenslonl d'lngombro circa 
P»to netto circa . , , , 


. . . con tension® allernata 42-J-50 Hz a 110, 125. 140 160. 220 V 

.cm 27x29x20 

.kg 4.250 







